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PREZES Warszawa, 2001-04-17

GLOWNEGO URZEDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ZT 333/2001

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55,
poz. 248 z pdzniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2001 r. bez
numeru, zgloszonego przez firm¢ Robert BOSCH Sp. z 0.0, ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa,
oraz na podstawie badan wykonanych przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunsch-
weig und Berlin, Niemcy oraz Laboratorium Analizy Gazéw Zakladu Fizykochemii Gtownego
Urzedu Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatorow spalin samochodowych o znakach fabrycznych BEA 2501 BEA 350, produkcji
firmy Robert BOSCH GmbH. Geschaeftsbereich Industrieausruestung Produktbereich Prueftech-
nik, Franz-Oechsel-Strasse 4, D-73207 Plochingen, Niemcy, zwanych dale; "analizatorami".

Analizatorom nie nadaje si¢ znaku typu.

Analizatory spetniaja wymagania okreslone w przepisach metrologicznych o analizatorach spa-
lin samochodowych, stanowiacych zatacznik do zarzadzenia nr 65 Prezesa Gtownego Urzedu
Miar z dnia 20 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 13, poz. 72) - dla klasy dokiadno-
§ci1inormy PN-EN 61010-1:1999 Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadéw po-
miarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych.

Charakterystyka:
Badany skiadnik Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Metoda
(utamek objetosciowy) (ulamek objetosciowy) pomiaru
CcO (0+10)% 0,001 % NDIR
CO, (0+18)% 0,01 % NDIR
Weglowodory (HC) (0 +0,9999) % 0,0001 % NDIR
0, (0+22)% 0,01 % elektrochemiczna

Zasilanie : 220 V; 50Hz ;250 W
Analizatory moga byé wprowadzone do obrotu lub uzytkowania do dnia 31 marca 2006 r.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie wniosek do Prezesa Gtownego Urzedu Miar o ponowne roz-
patrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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